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Arbeitsanleitung MutaREAL® ACE

1. VERWENDUNGSZWECK

Der MutaREAL® ACE Real-Time-PCR-Kit ist ein FRET-basierter molekularbiologischer
Test zur Untersuchung des Insertions/Deletions-Polymorphismus im ACE-Gen.

2. EINLEITUNG

Das Angiotensin-Converting-Enzym (ACE) stellt den wichtigsten Regulator im Renin-
Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS) dar. Es wandelt Angiotensin 1 in die phy-
siologisch aktive Form Angiotensin 2 um, welches eine stark vasokonstriktorische
(gefaBverengende) Wirkung hat. Auf diese Weise erh6ht ACE den Blutdruck. Der im
ACE-Gen vorhandene Insertions/Deletions-Polymorphismus ist mit der Menge an
zirkulierendem ACE assoziiert und beeinflusst dadurch das Risiko fiir kardiovaskuldre
Erkrankungen. [1]

3. TESTPRINZIP

Der sequenzspezifische MutaREAL® ACE Real-Time-PCR-Kit basiert auf dem Fluores-
zenzresonanz-Energietransfer (FRET).

Der Assay beinhaltet zwei spezifische Primer, die die Zielsequenz flankieren und zwei
Hybridisierungssonden, die benachbart an die Zielsequenz binden. Eine der Hybri-
disierungssonden ist mit einem Donor-Fluorophor markiert und tbertragt nach ent-
sprechender Anregung seine Energie auf das Akzeptor- Fluorophor, mit welchem die
andere Hybridisierungssonde markiert ist, wenn diese sich in unmittelbarer Nahe
befinden. Nach dem Energietransfer emmitiert der Akzeptor-Farbstoff Licht mit einer
langeren Wellenlange. Ein Energietransfer kann nur stattfinden, wenn beide Hybridi-
sierungssonden an die Zielsequenz gebunden haben. Die Menge hybridisierter Son-
denpaare und damit das Fluoreszenzsignal steigt mit der Menge des amplifizierten
PCR Produktes. Hierbei ist das Fluoreszenzsignal proportional zur Menge des PCR
Produktes.

Die Genotypisierung wird nach Abschluss der Amplifikation durch eine Schmelz-
kurvenanalyse durchgefiihrt. Hierfiir wird nach einem Denaturierungsschritt die
Temperatur langsam erhdht und unter kontinuierlicher Messung der Fluoreszenz
das Dissoziationsverhalten der Hybridisierungssonden erfasst. Eine der Hybridisie-
rungssonden bindet an einen Teil der Zielsequenz, der bei Wildtyp und der Mutation
vorliegt. Die zweite Hybridisierungssonde Uiberspannt die Mutationsstelle. Bei stei-
gender Temperatur dissoziieren die fehlgepaarten und damit weniger stabilen Son-
den zuerst und die Fluoreszenz nimmt ab. Die perfekt gepaarten Hybridisierungs-
sonden dissoziieren aufgrund ihrer hdheren Bindungsenergie erst spater und somit
nimmt das Fluoreszenzsignal erst bei einer hheren Temperatur ab.
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4. INHALT DERTESTPACKUNG

Die mitgelieferten Komponenten sind ausreichend fiir den Ansatz von
32 (KF290032) oder 96 (KF290096) Reaktionen.
Tabelle 1:Inhalt des MutaREAL® ACE Real-Time-PCR-Kits.

. Inhalt
Bezeichnung Deckelfarbe
32 96
Enzymmix blau 1x 438l 3x438ul
Detektionsmix 1x368ul 3x 368 ul
Positive Kontrolle rot 1x15ul 1x45ul
Negative Kontrolle griin 1x 150l 1x150ul

5. ERFORDERLICHE LABORGERATE UND HILFSMITTEL

- DNA-Extraktionskit (z.B. MutaCLEAN® Universal RNA/DNA, KG1038)

« Roche LightCycler® 1.5, 2.0, 480 Il oder PRO Real-Time-PCR-System
* Die CE Konformitat besteht nur, wenn eins der genannten Gerat verwendet wird.

+ DNase/RNase-freie Roche LightCycler® Kapillaren bzw. 96-Well-Platten/Strei-
fen (weil3)

« Roche LightCycler® Cooling Block

- sterile Reaktionsgefale

- Kalibrierte Prazisionspipetten mit variablen Volumina von 2 - 1000 ul

- sterile Einwegpipettenspitzen mit Aerosolbarriere

« (Tisch-)Zentrifuge (ohne spezifische Anforderungen)

« Vortex-Wirbelmischer (ohne spezifische Anforderungen)

- Wasser, PCR-Qualitat

« EDTA-Plasma-Rohrchen zur Probengewinnung

6. TRANSPORT, LAGERUNG UND STABILITAT

Der Transport des MutaREAL® ACE Real-Time-PCR-Kits erfolgt gefroren auf Trocken-
eis oder Kihlakkus. Alle Komponenten sind direkt nach Erhalt lichtgeschiitzt bei
mindestens -20°C zu lagern. Mehr als zwei Frier-Auftau-Zykeln sind zu vermeiden
(wenn notig, Aligouts herstellen). Nach Ablauf des auf der Packung angegebenen
Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

Schiitzen Sie die Detektionsmixe unbedingt wahrend der gesamten Testlaufzeit vor
direkter Sonneneinstrahlung.
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7. WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfaltig durch, bevor Sie das Produkt
verwenden.

Alle Proben missen als potentiell infektids und/oder biogefahrdend
betrachtet werden und alle mit den Proben in Berlihrung kommenden
Gegenstande mussen als potentiell kontaminiert erachtet werden.

Die Real-Time-PCR muss in fiir diesen Zweck geeigneten Laboratorien und
von speziell geschultem Personal durchgefiihrt werden.

Der Assay ist immer nach der dem Kit beigefligten Arbeitsanleitung
durchzufihren.

Areale fiir die Probenvorbereitung und den Ansatz des PCR-Master-Mix
sollten strikt getrennt sein.

Pipetten, Rohrchen und andere Arbeitsmaterialien diirfen nicht von einem
Bereich in den anderen zirkulieren.

Immer Pipettenspitzen mit Filtern verwenden.

Bei Verwendung der Kitkomponenten sind stets puderfreie Einmal-
schutzhandschuhe zu tragen.

Pipetten und Arbeitsflachen regelmaBlig mit geeigneter Dekontaminations-
I6sung reinigen (keine ethanolhaltigen Mittel).

Kontaminationen der Eluate und Kitkomponenten mit Mikroben oder
Nukleasen (RNAsen und DNAsen) sind zu vermeiden.

Positives und potentiell positives Material muss stets von allen anderen
Kitkomponenten separiert bleiben.

Reaktionsgefalle/Platten nach der Amplifiktion nicht 6ffnen, um
Verunreinigungen zu vermeiden.

GemdlB Richtlinien oder Anforderungen lokaler, staatlicher oder bundes-
staatlicher Vorschriften oder bevollmachtigter Organisationen kdénnen
zusatzliche Kontrollen getestet werden.

Reaktionsgefal3e nach der PCR nicht autoklavieren, da dies die amplifizierten
Nukleinsaure nicht degradieren wird und das Risiko beinhaltet, den Labor-
bereich zu kontaminieren.

Entsorgen Sie die Proben und Testabfalle gemaR lhrer ortlichen Sicherheits-
vorschriften.
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« Alle PCR-Reagenzien wahrend des Arbeitens kiihlen.

+ Die Reinheit (A260/A280) der genomischen DNA sollte zwischen 1,8 und 2,0
liegen

8. PROBENMATERIAL

Das Ausgangsmaterial fiir den MutaREAL® ACE Real-Time-PCR-Kit ist genomische
DNA, die mittels eines geeigneten Extraktionskits aus klinischen Proben (Blut) iso-
liert wurde.

9. REAL-TIME-PCR

9.1 Wichtige Hinweise vor Beginn
- Bitte beachten Sie Kapitel 7 (,Warnungen und VorsichtsmaBnahmen”).

- Bevor Sie die PCR ansetzen, machen Sie sich mit dem Real-Time-PCR-Gerat
vertraut.

« Die Programmierung des Temperaturprofils sollte abgeschlossen sein, bevor
die PCR angesetzt wird.

+ Beachten Sie, dass in jedem PCR-Lauf alle Positivkontrollen sowie eine Nega-
tivkontrolle enthalten sein sollte.

« Vor jedem Gebrauch missen alle Reagenzien schonend aufgetaut, griindlich
gemischt (nicht vortexen) und kurz anzentrifugiert werden.

+ Die Detektionsmixe vor Lichteinwirkung schitzen.

« Wirempfehlen, die Reagenzien und den Ansatz wahrend des Arbeiten stets in
einem Kuhlblock (+4 bis +8°C) oder auf Eis zu kihlen.

9.2 Durchfiihrung

Fir die Amplifikation wird ein Reaktionsgefal3 pro Probe und zwei zuséatzliche Reakti-
onsgefale fiir die negative und die positive Kontrolle benétigt. Die folgende Tabelle
zeigt die zu pipettiernden Volumen pro Probe. Fiir die Analyse wird empfohlen ein
Mastermix fiir die Anzahl an Proben (inkl. negativer und positiver Kontrolle) (N) plus
10 % herzustellen, um Ungenauigkeiten auszugleichen. Der Mastermix wird wie in
Tabelle 2 beschrieben pipettiert:
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Tabelle 2: Herstellung des Mastermix

Reagenz Volume.n pro 25ul- Master-Mix-Volumen
Reaktionsansatz

Detektionsmix ( ) 10,5l 10,5ul* (N + (N *0,1))

Enzymmix (blau) 12,5ul 125u* (N+(N*0,1))

- Den Master Mix vorsichtig durch auf- und abpipettieren oder durch invertie-
ren durchmischen und kurz anzentrifugieren.

+ In jedes Reaktionsgefal 23 pl des Master Mix vorlegen.

« Fir die negative Kontrolle 2 pl von der mitgelieferten Negativen Kontrolle
(griin) dazugben.

- Fir die postive Kontrolle 2 pl von der mitgelieferten positiven Kontrolle (rot)
dazugben.

« Fir die zu analysierenden Proben jeweils 2 pl der extrahierten genomischen
DNA in das entsprechende Reationsgefal3 dazugeben.

LightCycler® 1.5/ 2.0: Die Kapillaren mit den Deckeln verschlieBen, in das LightCycler®
Karussell iberfiihren und in der LightCycler® Zentrifuge abzentrifugieren (sollte eine
Tischzentrifuge verwendet werden, die Kapillaren in den Einsdtzen des Cooling
Blocks bei 3000 rpm fiir 15 s zentrifugieren). AnschlieBend das Karussell in den Light-
Cycler® tberfihren und das unter 9.3 beschriebene PCR-Programm starten.

LightCycler® 480 1l / PRO: Die Wells mit einer Verschlussfolie (Sealing-Folie) ver-
schlieBen und die Platte abzentrifugieren (2000rpm fiir 15s). AnschlieBend die
Platte in den LightCycler® 480 Il / PRO Uberfiihren und das unter 9.3 beschriebene
PCR-Programm starten.
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9.3 Gerditeeinstellungen
Nutzen Sie flr die Real-Time-PCR das in Tabelle 3 beschriebene Temperaturprofil.

Tabelle 3: Real-Time-PCR-Temperaturprofil

Beschreibung Dauer | Temperatur | Heizrate | Zyklen | Acquisition
gétr:ZLirierung 120s 94°C max. 1 keine
Denaturierung 10s 94°C max. keine
,I:\rr::zgrerung 25s 57°C max. 45 Single
Elongation 25s 72°C max. keine

15s 94°C max. 1 keine
Schmelzkurve 15s 40°C max. 1 keine

0s 80°C 0,2°C/s 1 Konstant
Kuhlen 30s 40°C max. 1 -

10. ANALYSE DER ERGEBNISSE

"

Fir die Auswertung der Schmelzkurven eine Analyse des Typs ,Genotypisierung
hinzufiigen. Hierdurch wird die Ableitung der Fluoreszenzkurve gebildet. Die Detek-
tionswellenlange liegt zwischen 610 nm und 640 nm (entsprechend des verweden-
teten Real-Time-PCR-Gerats).

Temperatur Deletion*: 50,0°C (+/-2°C)
Temperatur Insertion*: 59,0°C (+/-2°Q)
*Abhdngig vom verwendeten PCR-Gerdit kénnen die ermittelten T _-Werte mehr als

+/-2 °C abweichen. Hier ist die Positiv Kontrolle (rot) als Referenz zu verwenden und von
diesen T -Werte +/-2 °C anzusetzen.
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LightCycler 2.0: Die folgende Grafik zeigt die typischen Ergebnisse fiir die mog-
lichen Genotypen: blaue Kurve - negative Kontrolle, schwarze Kurve - homozygote
Insertion, rote Kurve - heterozygote Deletion/Insertion, griine Kurve - homozygote

Deletion.

Melting Peaks

4 @ 4 % ® % 2 % % B @ 6@ 6 &6 6 0 12 u % 7
Temperature (C)

Abb. 1:  Auswertung Schmelzkurve - LightCycler 2.0.

LightCycler 480 Il: Die folgende Grafik zeigt die typischen Ergebnisse fiir die mog-
lichen Genotypen: hellblaue Kurve - negative Kontrolle, griine Kurve - homozy-
gote Insertion, dunkelblaue Kurve - heterozygote Deletion/Insertion, rote Kurve

- homozygote Deletion.

Nelting Peaks

Abb.2: Auswertung Schmelzkurve - LightCycler 480 II.
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LightCycler PRO: Die folgende Grafik zeigt die typischen Ergebnisse fiir die mog-
lichen Genotypen: blaue Kurve - negative Kontrolle, griine Kurve - homozygote In-
sertion, rote Kurve - heterozygote Deletion/Insertion, - homozygote
Deletion.

Abb.3:  Auswertung Schmelzkurve - LightCycler PRO.

10.1  Positive Kontrolle

Die mitgelieferte positive Kontrolle (rot) enthalt ein Template, das fir den Insertions/
Deletions-Polymorphismus heterozygot ist.

11. PROBLEMBEHANDLUNG

Folgende Problembeschreibung soll bei eventuell auftretenden Problemen mit der
Real-Time-PCR behilflich sein. Sollten Sie weitere Fragen, haben wenden Sie sich bit-
te direkt an Immundiagnostik AG.

Keine oder schwache Fluoreszenz bei der Positivkontrolle oder den Proben

Uberpriifung des PCR Programms des Real-Time-PCR Systems und Wiederho-
lung der Analyse mit dem korrigierten Protokoll.

Die PCR Reagenzien haben mehr als zwei Gefrierzyklen oder wurden langer als
vier Tage bei 2-8°C gelagert. Wiederholen sie die Analyse mit einem frischen
Aliquot oder neuen PCR Reagenzien.

Die Qualitat der Ausgangs-DNA ist nicht ausreichend. Nutzen Sie frisch extra-
hierte DNA und bestimmen Sie die Konzentration/Reinheit vor der Nutzung.
Die Detektions Mixe wurden nicht vor Lichteinwirkung geschiitzt. Wiederholen
Sie die Analyse mit einem frischen Aliquot oder neuen PCR Reagenzien.
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12. GRENZEN DES TESTS

Das Ergebnis wird dem behandelnden Arzt als unterstiitzendes Material zur Verfi-
gung gestellt und sollte niemals ausschlieBlich zur Diagnostik oder zu Behandlungs-
empfehlungen herangezogen werden. Die Diagnose sowie die einzuleitenden Be-
handlungsentscheidungen bleiben in der vollen Verantwortung des Arztes.

Weiterhin mussen Ergebnisse von genetischen Tests im Kontext der klinischen Re-
prasentation des Patienten sowie bekannten familidren Risiken im Umfeld des Pati-
enten betrachtet werden.

Der Test analysiert nur eine Auswahl an Markern. Daher schlief3t ein negatives Tester-
gebnis des Patienten ein Risiko jedweder Art nicht vollstandig aus.

13. ABKURZUNGEN UND SYMBOLE
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1. INTENDED USE

The MutaREAL® ACE Real-Time PCR Kit is a FRET-based molecular biology assay for
the examination of the insertion/deletion polymorphism in the ACE gene.

2. INTRODUCTION

The angiotensin-converting enzyme (ACE) is the most important regulator in the re-
nin-angiotensin-aldosterone system (RAAS). It converts angiotensin 1 into the physi-
ologically active form angiotensin 2, which has a strong vasoconstrictor effect. In this
way, ACE increases blood pressure. The insertion/deletion polymorphism present in
the ACE gene is associated with the amount of circulating ACE and thus influences
the risk of cardiovascular disease. [1]

3. PRINCIPLE OF THE TEST

The sequence-specific MutaREAL® ACE real-time PCR kit is based on fluorescence
resonance energy transfer (FRET).

The assay contains two specific primers flanking the target sequence and two hy-
bridisation probes that bind adjacent to the target sequence. One of the hybridisa-
tion probes is labelled with a donor fluorophore and, after appropriate excitation,
transfers its energy to the acceptor fluorophore with which the other hybridisation
probe is labelled when they are in close proximity. After the energy transfer, the
acceptor dye emits light with a longer wavelength. Energy transfer can only occur
when both hybridisation probes have bound to the target sequence. The amount of
hybridised probe pairs and thus the fluorescence signal increases with the amount of
amplified PCR product. Here, the fluorescence signal is proportional to the amount
of PCR product.

Genotyping is carried out after completion of amplification by melting curve analy-
sis. For this purpose, the temperature is slowly increased after a denaturation step
and the dissociation behaviour of the hybridisation probes is recorded while con-
tinuously measuring the fluorescence. One of the hybridisation probes binds to a
part of the target sequence that is present in the wild type and the mutation. The sec-
ond hybridisation probe spans the mutation site. As the temperature rises, the mis-
matched and thus less stable probes dissociate first and the fluorescence decreases.
The perfectly paired hybridisation probes dissociate later due to their higher binding
energy and thus the fluorescence signal decreases only at a higher temperature.

15
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4. PACKAGE CONTENTS

The components supplied are sufficient for the preparation of 32 (KF290032) or 96
(KF290096) reactions.

Table 1: Components of the MutaREAL® ACE Real-Time-PCR Kit .

. Content
Label Lid Colour
32 96
Enzyme mix blue 1x 438l 3x438ul
Detection mix 1x368ul 3x 368 ul
Positive control red 1x15ul 1x45ul
Negative control green 1x 150l 1x150ul

5. EQUIPMENT AND REAGENTS TO BE SUPPLIED BY USER

« DNA extraction kit (e.g. MutaCLEAN® Universal RNA/DNA, KG1038)

« Roche LightCycler® 1.5, 2.0, 480 Il or PRO real-time PCR system
* CE conformity only exists if one of the mentioned devices is used.

- DNase/RNase-free Roche LightCycler® capillaries or 96-well plates/strips
(white)

« Roche LightCycler® Cooling Block

- Sterile reaction tubes

- Calibrated precision pipettes with variable volumes from 2 to 1000 pl

« Sterile single-use pipette tips with aerosol barrier

+ (Table) centrifuge (without specific requirements)

- Vortex mixer (without specific requirements)

« Water, PCR grade

- EDTA plasma tubes for sample collection

6. TRANSPORT, STORAGE AND STABILITY

The MutaREAL® ACE real-time PCR kit is transported frozen on dry ice or cold packs.
All components are to be stored protected from light at a minimum of -20 °C im-
mediately after receipt. Avoid more than two freeze-thaw cycles (make aliqouts if
necessary). Do not use after the expiry date indicated on the package.

Be sure to protect the detection mixes from direct sunlight during the entire test
period.

16
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7. WARNINGS AND PRECAUTIONS

Read the instructions for use carefully before using the product.

« All samples must be considered potentially infectious and/or biohazardous
and all items that come into contact with the specimens must be considered
potentially contaminated.

« Real-time PCR must be performed in laboratories suitable for this purpose
and by specially trained personnel.

« The assay must always be carried out according to the instructions supplied
with the kit.

- Areas for sample preparation and preparation of the PCR master mix should
be strictly separated.

- Pipettes, tubes and other working materials must not circulate from one area
to the other.

« Always use pipette tips with filters.
« Always wear powder-free disposable gloves when using the kit

« Clean pipettes and work surfaces regularly with suitable decontamination so-
lution (no ethanol-containing agents).

- Contamination of eluates and kit components with microbes or nucleases
(RNAs and DNAses) should be avoided.

« Positive and potentially positive material must be kept separate from all other
kit components at all times.

- Do not open reaction tubes/plates after amplification in order to avoid con-
tamination.

+ Inaccordance with guidelines or requirements of local, state or federal regula-
tions or authorised organisations, additional controls may be tested.

- Do not autoclave reaction tubes after PCR as this will not degrade the ampli-
fied nucleic acid and risks contaminating the laboratory area.

- Dispose of samples and test waste according to your local safety regulations.
- Refrigerate all PCR reagents while working.

« The purity (A260/A280) of the genomic DNA should be between 1.8 and 2.0.

17
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8. SAMPLE MATERIAL

Starting material for the MutaREAL® ACE real-time PCR kit is genomic DNA isolated
from clinical samples (blood) using a suitable extraction kit.

9. REAL-TIME-PCR

9.1 Important points before starting
- Please pay attention to chapter 7 “Warnings and precautions”.

« Before setting up the Real-Time-PCR familiarise yourself with the Real-Time
PCR instrument and read the user manual supplied with the instrument.

+ The programming of the thermal profile should take place before the PCR set
up.

+ In every PCR run one Positive Control and one Negative Control should be
included.

« Before each use, all reagents must be gently thawed, thoroughly mixed (do
not vortex) and briefly centrifuged.

« Protect the detection mixes from exposure to light.

« We recommend always cooling the reagents and the preparation in a cooling
block (+4 to +8°C) or on ice while working.

9.2 Procedure

For amplification, one reaction tube per sample and two additional reaction tubes
for the negative and the positive control are required. The following table shows the
volumes to be pipetted per sample. For the analysis it is recommended to prepare a
master mix for the number of samples (incl. negative and positive control) (N) plus
10 % to compensate for inaccuracies. The master mix is pipetted as described in Table
2:

Tabel 2:  Preparation of master mix

Reagent Volume.per 2? ul- Master mix volume
reaction mix

Detection mix ( 10.5 pl 10.5ul* (N + (N *0.1))

Enzyme mix (blue) 125l 125u* (N + (N *0.1))

18
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« Mix the Master Mix carefully by pipetting up and down or by inverting and
centrifuge briefly.

+ Add 23 pl of the Master Mix to each reaction tube.
« For the negative control add 2 pl of the supplied negative control (green).
- For the positive control add 2 pl of the supplied positive control (red).

« For each sample add 2 pl of DNA to the corresponding reaction tube.

LightCycler® 1.5 / 2.0: Close the capillaries with the lids, transfer them into the Light-
Cycler® carousel and centrifuge them in the LightCycler® centrifuge (if a tabletop
centrifuge is used, centrifuge the capillaries in the inserts of the cooling block at
3000 rpm for 155s). Then transfer the carousel to the LightCycler® device and start the
PCR program described in 9.3.

LightCycler® 480 Il / PRO: Seal the wells with a sealing foil and centrifuge the plate
(2000 rpm for 155). Then transfer the plate into the LightCycler 480 Il / PRO and start
the PCR program described in 9.3.

9.3 Instrument settings
For the Real-Time-PCR use the thermal profile shown in table 3.
Table 3:  Real-Time-PCR thermal profile

:Z?étrgturation 120s 94°C max. 1 none
Denaturation 10s 94°C max. none
Primer annealing 25s 57°C max. 45 single
Elongation 25s 72°C max. none
15s 94°C max. 1 none
Melting curve 15s 40°C max. 1 none
0s 80°C 0.2°C/s 1 constant
Cooling 30s 40°C max. 1 -

19
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10. DATA ANALYSIS

Add an analysis of the type ,genotyping” for the evaluation of the melting curves.
This forms the derivative of the fluorescence curve. The detection wavelength is bet-
ween 610 nm and 640 nm (corresponding to the real-time PCR device used).
Temperature deletion*: 50.0°C (+/-2°C)

Temperature insertion*: 59.0°C (+/-2°C)

* Depending on the PCR device used, the T values determined may deviate by more than
+/- 2°C. In this case use the positive control (red) as a reference and apply +/- 2 °C to
these T values.

LightCycler 2.0: The following graph shows the typical results for the possible geno-
types: blue curve - negative control, black curve - homozygous insertion, red curve
- hetereozygous deletion/insertion, green curve - homozygous deletion.

Melting Peaks

4 @ 4 #® # % 2 % % B @ 6@ o 6 & 0 02 o % W
Temperature (‘C)

Fig.1:  Evaluation of melting curve - LightCycler 2.0.

LightCycler 480 lI: The following graph shows the typical results for the possible
genotypes: light blue curve - negative control, green curve - homozygous inser-
tion, dark blue curve - hetereozygous deletion/insertion, red curve - homozygous
deletion.

Melting Peaks

Fig.2:  Evaluation of melting curve - LightCycler 480 II.
20



Manual MutaREAL® ACE

LightCycler PRO: The following graph shows the typical results for the possible ge-
notypes: blue curve - negative control, green curve - homozygous insertion, red
curve - hetereozygous deletion/insertion, - homozygous deletion.

Fig.3:  Evaluation of melting curve - LightCycler PRO

10.1  Positive control

The positive control supplied (red) contains a template that is heterozygous for the
insertion/deletion polymorphism.

11. TROUBLESHOOTING

The following troubleshooting guide is included to help you with possible problems
that may arise when performing a Real-Time-PCR. If you have further questions,
please do not hesitate to contact our scientists on info@immundiagnostik.com.

No or weak fluorescence in the positive control or samples.

Check the PCR programme of the real-time PCR system and repeat the analysis
with the corrected protocol.

The PCR reagents have more than two freeze cycles or have been or have been
stored at 2-8°C for more than four days. Repeat the analysis with a fresh aliquot
or new PCR reagents.

The quality of the starting DNA is not sufficient. Use freshly extracted DNA and
determine the concentration/purity before use.

The detection mixes were not protected from light exposure. Repeat the analy-
sis with a fresh aliquot or new PCR reagents.
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12. LIMITATIONS OF THE METHOD

The result is provided to the treating physician as supportive material and should
never be used and should never be used solely for diagnostic or treatment recom-
mendations for treatment. The diagnosis and the treatment decisions remain the full
responsibility of the physician.

Furthermore, results of genetic tests must be considered in the context of the clini-
cal representation of the patient and known familial risks in the environment of the
patient.

The test only analyses a selection of markers. Therefore, a negative result of the pa-
tient does not completely exclude a risk of any kind.

13. ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

Deoxyribonucleic

DNA acid Catalog number
Polymerase chain )
- REF
PCR reaction > REF| To be used with
ENZYME MIX Enzyme mix W Contains sufficient

for <n> test

DETECTION MIX Detection mix { Upper limit of
temperature

Positive control gl Manufacturer
| _controL [ -] Negative control LoT Lot number

IVD

22

In vitro diagnostic
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DD
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CONTENT

Consult instruc-
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